
voda - pitná, veřejné zásobování

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zkušební laboratoř č. 1213 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Telefon: 251556459 Fax: 257182458 E-mail: labor@vis-praha.cz

Zákazník: Spolek chatařů Radějovice a Olešky z.s.

Olešky 613

25168   Radějovice

Protokol o zkoušce č. 2026/2431

Místo odběru: Středočeský kraj, Radějovice, č. 424, hydrant

Odběr provedl: Trnka Roman  

Příjem provedl: Gálová Kristýna 

Klasifikace vzorku:

Datum odběru: 02.07.2026

Datum příjmu: 03.07.2026 06:20

Datum dokončení: 09.07.2026

Datum zahájení analýz: 03.07.2026

Laboratoř VIS, Křížová 47, 150 00  Praha 5
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Nejistota 

měření 

Název rozboru  JednotkaVýsledek Výpis limitní 

hodnoty **     

Zpracováno

dle metody

olovo AAS-ETA µg/l<  0,50 10 (NMH) SOP 24A (ČSN EN ISO 15586)

Legenda:

NMH-nejvyšší mezní hodnota

AAS-ETA atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací

a Laboratoř neručí za informace dodané zákazníkem. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Výsledky zkoušek  jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu významnosti 95 %)

a nezahrnují příspěvek vyplývající z odběru vzorku. Tato nejistota se neuvádí u výsledků pod mezí stanovitelnosti a u stanovení mimo rozsah

akreditace. U mikrobiologických zkoušek se jedná o nejistotu metody stanovenou v souladu s ČSN ISO 29201, bez zahrnutí nízkých počtů.

Zkoušky byly provedeny na adrese laboratoře, není-li uvedeno jinak.

**Limitní hodnoty byly převzaty z vyhlášky MZd 252/2004 Sb. v platném znění.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován

jedině celý, neúplný pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře.

V Praze, 09.07.2026

Ing. Zelníčková Miroslava

vedoucí laboratoře
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